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keramische Lüsterklemme
Thermopaar 1

Al
Montageplatte

Dirchtschraube
W1.4305

4 x  17,5 DURCHGANGSLOCH
A

A

keramische Lüsterklemme
Thermopaar 2

O O

MAßSTAB

Kapillarrohr

1 : 1 

2 3

SCHNITT 

399.7% Al

B-B

Bestücktes Schutzrohr
99.7% Al2

Leeres Schutzrohr
für Insitu Prüfmessungen

SCHNITT A-A

Abschraubbares Halterohr für
Ø18 Transportrohr
W1.4305
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   Thermopaare: Typ S DIN EN 60584-1, Klasse 1  

   Kalibrierzertifikat
   basierend auf Fixpunktmessung Gold und Palladium   
   Korrekturwerte 500°C bis 1500°C in 100K Schritten
   andere Messpunkte auf Anfrage

   Kalibrierung nach AMS 2750 auf Anfrage

Public

 150 

Flansch DIN 2527 DN40
W1.4571


