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DOKUMENT STATUS:

W1.4305

thermoelement
Mantel-

bohrung für
Befestigungs-

M2.5

Standard 230 °C

Crimphülse

DIN 50212 - A

2 x 0,22mm²
Anschlussleitung

Thermostecker
Standard

Übergangshülse

Crimpteil

XX   Anzahl Thermopaare
DD   Durchmesser Mantel
LLLL  Nennlänge

Konfigurationen

06 Typ J FeCu - Ni AG Ausgleichsleitung
05 Typ K NiCr - NiAl TL Thermoleitung

03 PtRh10 04 Typ N NiCrSi - NiSi AL Anschlussleitung
02 W2.4816 03 Typ B PtRh30 - PtRh6 C Als Coil gerollt
01 W1.4751 01 Typ S PtRh10 - Pt S Gerade gezogen
MM Mantel TT Typ Thermopaar F Form

16-MMXXTT-DD-F-LLLL-ALSC
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